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Dezenfeksiyon

UYARI:
Cihazı dezenfekte etmek için sadece Agfa tarafından onaylanmış
ve ulusal mevzuata / yasalara ve patlamaya karşı korunma
yönetmeliklerine uygun dezenfektanları ve dezenfeksiyon
yöntemlerini kullanın.

Başka dezenfektan kullanmayı planlıyorsanız, dezenfektanların çoğu cihaza
hasar verebildiğinden kullanmadan önce Agfa onayı gerekir. UV
dezenfeksiyonu da yasaktır.

Prosedürü, seçilen dezenfektanlar ve araçlar ile hastanenin kullanım
talimatlarını, bertaraf talimatlarını ve güvenlik talimatlarını izleyerek
gerçekleştirin.
Kan veya kanla taşınan patojenler içerebilecek vücut sıvıları ile kontamine
olmuş olan öğeler temizlenmeli ve ardından hepatit B’ye karşı etkinliği EPA
onaylı olan bir ürün ile hemen dezenfekte edilmelidir.
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Temizlik

Temizlik talimatları her sistem için kullanıcı dokümantasyonunun bir parçasıdır.
Bu belge, bazı jenerik sistem bileşenleri için temizlik talimatları içerir.
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Dezenfeksiyon güvenlik talimatları

UYARI:
Ekipman temizleneceği zaman her bir cihazın gücünü mutlaka
kapatın ve elektrik fişini AC prizden çekin. Aksi takdirde yangına
veya elektrik çarpmasına neden olabilir.

UYARI:
Doğrudan ekipmana sıvı dökmeyin. Daima solüsyonla ıslatılmış
(damlamayan) az tüylenen temiz bir bez kullanın.

UYARI:
İyi havalandırılmış alanlarda kullanın.

UYARI:
Temizleme veya dezenfekte etme ürünü ile birlikte verilen
kullanım talimatlarını izleyin.

UYARI:
Kullanmadan önce daha fazla bilgi için üretici firmanın Malzeme
Güvenlik Bilgi Formlarına (MSDS) ve ürün etiketi üzerindeki
tavsiyelere başvurun.

DIKKAT:
Ekipmanı yalnızca hafif bir nemle temizleyin. Ekipmanın üzerine
doğrudan dezenfektan veya deterjan sıkmayın. Doğrudan
ekipmana sıvı dökmeyin.

DIKKAT:
Ekipmanı kullanmaya başlamadan önce tüm yüzeylerin
tamamen kuru olduğunu kontrol edin.

DIKKAT:
Sevkiyat veya servis öncesinde ekipmanın düzgün bir şekilde
dekontamine ve dezenfekte edildiğinden emin olun.
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DR100e sistemleri için onaylı
dezenfektanlar

Aşağıdaki dezenfektanlar uygun bulunmuş olup DR 100e sisteminin dış
yüzeylerinde kullanılabilirler:

• %70 izopropil alkol
• Acrylan®

(Acrylan, ANTISEPTICA chem.-pharm. Produkte GmbH'ın ticari
markasıdır)

• Alcavis Bleach-Wipe 1:10
(Alcavis, Angelini Pharma inc.'in ticari markasıdır)

• Bacillocid® Özel
(Bacillocid, Raman & Well PVT. LTD.'nin ticari markasıdır)

• Bacillol 30 Tissues
Bacillol AF
(Bacillol, BODE Chemie GmbH'nin ticari markasıdır)

• CALTECH DISPATCH
(Clorox Healthcare, The Clorox Company'nin ticari markasıdır) (Kanada)

• CaviWipes®
CaviWipes® AF
(CaviWipes®, Metrex®'in ticari markasıdır)

• Certainty™ Plus Disinfectant Wipes
(Certainty™ Certainty Brands™'in ticari markasıdır)

• CLEANISEPT® MENDİLLER
(Cleanisept, Dr. Schumacher GmbH'ın ticari markasıdır)

• Clinell® Clorox Mendiller
(Clinell, GAMA Healthcare Ltd'nin ticari markasıdır) (Birleşik Krallık ve
İrlanda)

• Clorox Healthcare® Ağartıcılı Mikrop Öldürücü Mendiller
Clorox Healthcare® Ağartıcılı Profesyonel Dezenfektasyon
Mendilleri
(Clorox Healthcare, The Clorox Company'nin ticari markasıdır) (Kanada)

• COMPLETE 6000 MENDİLLER
(WOOD WYANT inc. tarafından sunulmaktadır)

• Kohrsolin® extra
Kohrsolin® FF

6 | DR Sistemlerinin ve DR Detektörlerin Dezenfekte Edilmesi | DR100e sistemleri için onaylı
dezenfektanlar

0039A TR 20231214 1243



(Kohrsolin, BODE Chemie GmbH'ın ticari markasıdır)
• Lysoformin® 3000

(Lysoformin, Lysoform'un ticari markasıdır)
• Meliseptol® rapid

(Meliseptol, B. Braun Melsungen AG'nin ticari markasıdır)
• Mikrobac® Mendiller

(Mikrobac, BODE Chemie GmbH'ın ticari markasıdır)
• mikrozid® AF mendiller
mikrozid® hassas mendiller
mikrozid® universal wipes green line
(mikrozid, Schülke&Mayr GmbH'ın ticari markasıdır)

• PDI Alcohol Prep Pad
(PDI, PDI®'ın ticari markasıdır)

• Sani-Cloth® Active mendiller
Sani-Cloth® AF3 mendiller
Sani-Cloth® Bleach Germicidal Disposable Wipe
Sani-Cloth® Chlor
Sani-Cloth® HB mendiller
Sani-Cloth® Plus mendiller
Super Sani-Cloth® mendiller
(Sani-Cloth, PDI®'ın ticari markasıdır)

• SUPER HDQ®L 10
(SUPER HDQ L 10, Spartan®'ın ticari markasıdır)

• Tuffie Disinfectant Wipes
(Tuffie Disinfectant Wipes, Vernacare'in ticari markasıdır)

• Viraguard®
(Viraguard, Veridien'in ticari markasıdır)

• Virex®
(Virex, Diversey® Johnson'un ticari markasıdır)
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DR 100s sistemleri için onaylı
dezenfektanlar

Aşağıdaki dezenfektanlar uygun bulunmuş olup DR 100s sisteminin dış
yüzeylerinde kullanılabilirler:

• %70 izopropil alkol
• Alcohol Prep Pads

(Alcohol Prep Pads, PDI®'nin ticari markasıdır)
• Bacillocid® Özel

(Bacillocid, Raman & Well PVT. LTD.'nin ticari markasıdır)
• Bacillol AF

(Bacillol, BODE Chemie GmbH'nin ticari markasıdır)
• CaviWipes®
CaviWipes® AF
(CaviWipes®, Metrex®'in ticari markasıdır)

• CLEANISEPT® MENDİLLER
(Cleanisept, Dr. Schumacher GmbH'ın ticari markasıdır)

• DENTIRO® Light
(DENTIRO, Oro Clean Chemie AG'nin ticari markasıdır)

• Kohrsolin® extra
Kohrsolin® FF
(Kohrsolin, BODE Chemie GmbH'ın ticari markasıdır)

• Lysoformin® 3000
(Lysoformin, Lysoform'un ticari markasıdır)

• Meliseptol® rapid
(Meliseptol, B. Braun Melsungen AG'nin ticari markasıdır)

• Mikrobac® Mendiller
(Mikrobac, BODE Chemie GmbH'ın ticari markasıdır)

• mikrozid® AF mendiller
mikrozid® hassas mendiller
mikrozid® universal wipes green line
(mikrozid, Schülke&Mayr GmbH'ın ticari markasıdır)

• Sani-Cloth® AF3 mendiller
Sani-Cloth® HB mendiller
Sani-Cloth® Plus mendiller
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Super Sani-Cloth® mendiller
(Sani-Cloth, PDI®'ın ticari markasıdır)

• SUPER HDQ®L 10
(SUPER HDQ L 10, Spartan®'ın ticari markasıdır)

• Tuffie Disinfectant Wipes
(Tuffie Disinfectant Wipes, Vernacare'in ticari markasıdır)

• Viraguard®
(Viraguard, Veridien'in ticari markasıdır)

• Virex®
(Virex, Diversey® Johnson'un ticari markasıdır)
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DR 400 ve DR 600 sistemleri için
onaylanmış dezenfektanlar

Aşağıdaki dezenfektanlar uygun bulunmuş olup DR 400 ve DR 600
sistemlerinin dış yüzeylerinde kullanılabilirler:

• Alcavis Bleach-Wipe 1:10
(Alcavis, Angelini Pharma inc.'in ticari markasıdır)

• CALTECH DISPATCH
(Clorox Healthcare, The Clorox Company'nin ticari markasıdır) (Kanada)

• Certainty™ Plus Disinfectant Wipes
(Certainty™ Certainty Brands™'in ticari markasıdır)

• Clinell® Clorox Mendiller
(Clinell, GAMA Healthcare Ltd'nin ticari markasıdır) (Birleşik Krallık ve
İrlanda)

• Clorox Healthcare® Ağartıcılı Mikrop Öldürücü Mendiller
Clorox Healthcare® Ağartıcılı Profesyonel Dezenfektasyon
Mendilleri
(Clorox Healthcare, The Clorox Company'nin ticari markasıdır) (Kanada)

• COMPLETE 6000 MENDİLLER
(WOOD WYANT inc. tarafından sunulmaktadır)

• Incidin® Plus
(Incidin, Ecolab Inc.'in ticari markasıdır)

• mikrozid® hassas mendiller
(mikrozid, Schülke&Mayr GmbH'ın ticari markasıdır)

• perform®
(perform, Schülke&Mayr GmbH'ın ticari markasıdır)

• Sani-Cloth® Ağartıcılı Mikrop Öldürücü Tek Kullanımlık
Mendiller
Sani-Cloth® Chlor
Sani-Cloth® HB mendiller
Sani-Cloth® AF3 mendiller
Super Sani-Cloth® Mikrop Öldürücü Tek Kullanımlık Mendiller
(Sani-Cloth, PDI®'ın ticari markasıdır)

Aşağıdaki dezenfektanlar uygun bulunmuş olup DR 400 ve DR 600
sistemlerinin dış yüzeylerinde kullanılabilirler ancak AGFA logosunun
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silinmesine ve uygulandıkları yüzeylerde bir miktar renk bozulmasına neden
olabilirler:

• Acrylan®
(Acrylan, ANTISEPTICA chem.-pharm. Produkte GmbH'ın ticari
markasıdır)

• CLEANISEPT® MENDİLLER
(Cleanisept, Dr. Schumacher GmbH'ın ticari markasıdır)

• Dismozon® pur steril
(Dismozon, BODE CHEMIE GmbH & CO.'nun ticari markasıdır)

• Incidin® OxyWipe S
Incidin® OxyWipe
Incidin® OxyFoam S
Incidin® OxyFoam
Incidin® OxyFoam S ve Incidin® OxyFoam tek kullanımlık mendile
uygulanmalıdır. Ekipmanın üzerine doğrudan dezenfektan sıkmayın.

(Incidin, Ecolab Inc.'in ticari markasıdır)
• Lysoformin® 3000

(Lysoformin, Lysoform'un ticari markasıdır)
• Mikrobac® Mendiller

(Mikrobac, BODE Chemie GmbH'ın ticari markasıdır)
• mikrozid® AF wipes
mikrozid® universal wipes green line
(mikrozid, Schülke&Mayr GmbH'ın ticari markasıdır)

• SteriMax® Sporisid Mendiller
SteriMax® Mendiller
(SteriMax, Aseptix Research BV'nin ticari markasıdır)

• Terralin® koruma
(Terralin, Schülke & Mayr GmbH'nin ticari markasıdır)
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DR 800 sistemi için onaylanmış
dezenfektanlar

Aşağıdaki dezenfektanlar uygun bulunmuş olup DR 800 sisteminin dış
yüzeylerinde kullanılabilirler:

DIKKAT:
Fenolik, klor içeren bileşikler ve hidrojen peroksit bazlı
dezenfektanlar kısmen agresif nitelikte olduğundan bunlar
kullanılmamalıdır. Alkol içeriği yüksek olan maddeler (ağırlıkça
>yüzde 70, örneğin el dezenfeksiyonu için kullanılanlar) için de
aynı sınırlamalar geçerlidir.

• Dörtlü amonyum bileşikleri veya aldehit bazlı, alkol düzeyi <%70 olan sulu
dezenfektanlar.

• Acrylan®
(Acrylan, ANTISEPTICA chem.-pharm. Produkte GmbH'ın ticari
markasıdır)

• Bacillocid® Özel
(Bacillocid, Raman & Well PVT. LTD.'nin ticari markasıdır)

• Bacillol AF
(Bacillol, BODE Chemie GmbH'nin ticari markasıdır)

• CaviWipes®
(CaviWipes®, Metrex®'in ticari markasıdır)

• Certainty™ Plus Disinfectant Wipes
(Certainty™ Certainty Brands™'in ticari markasıdır)

• CLEANISEPT® MENDİLLER
(Cleanisept, Dr. Schumacher GmbH'ın ticari markasıdır)

• Clinell® Universal Mendiller
(Clinell, GAMA Healthcare Ltd'nin ticari markasıdır)

• DENTIRO® Light
(DENTIRO, Oro Clean Chemie AG'nin ticari markasıdır)

• Germi RIO® Pronto Uso
(Germi RIO, Rioquímica® ticari markasıdır)

• hx2™

(hx2, maxill® inc.'in ticari markasıdır)
• Indagerm B+Q
Indagerm B+Q Max
(Indagerm, Indalabor Indaiá Laboratório Farmacêutico LTDA.'nın ticari
markasıdır)
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• Kohrsolin® FF
(Kohrsolin, BODE Chemie GmbH'ın ticari markasıdır)

• Lysoformin® 3000
(Lysoformin, Lysoform'un ticari markasıdır)

• Meliseptol® rapid
(Meliseptol, B. Braun Melsungen AG'nin ticari markasıdır)

• Microbac® Mendiller
(Microbac, BODE CHEMIE GmbH & CO.'nun ticari markasıdır)

• mikrozid® AF mendiller
mikrozid® hassas mendiller
mikrozid® universal wipes green line
(mikrozid, Schülke&Mayr GmbH'ın ticari markasıdır)

• PDI Alcohol Prep Pad
(PDI, PDI®'ın ticari markasıdır)

• Sani-Cloth® AF3 mendiller
Sani-Cloth® HB mendiller
Sani-Cloth® Plus mendiller
Super Sani-Cloth® Mikrop Öldürücü Tek Kullanımlık Mendiller
(Sani-Cloth, PDI®'ın ticari markasıdır)

• Tego 103 G
• Terralin® koruma

(Terralin, Schülke & Mayr GmbH'nin ticari markasıdır)
• Tuffie Disinfectant Wipes

(Tuffie Disinfectant Wipes, Vernacare'in ticari markasıdır)
• Viraguard®

(Viraguard, Veridien'in ticari markasıdır)
• Wip'Anios Excel

(Wip'anios, Anios®'un ticari markasıdır)
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DX-D Sistemleri için onaylı
dezenfektanlar

Aşağıdaki dezenfektanlar uygun bulunmuş olup DX-D Sistemlerinin dış
yüzeylerinde kullanılabilirler:
• Etanol %70
• %70 izopropil alkol
• Hidroalkolik solüsyon içinde alkil dimetil benzil amonyum klorür
%0,036.

• Acrylan®
(Acrylan, ANTISEPTICA chem.-pharm. Produkte GmbH'ın ticari
markasıdır)

• Alcavis Bleach-Wipe 1:10
(Alcavis, Angelini Pharma inc.'in ticari markasıdır)

• Bacillocid® Özel
(Bacillocid, Raman & Well PVT. LTD.'nin ticari markasıdır)

• Bacillol AF
(Bacillol, BODE Chemie GmbH'nin ticari markasıdır)

• CALTECH DISPATCH
(Clorox Healthcare, The Clorox Company'nin ticari markasıdır) (Kanada)

• Certainty™ Plus Disinfectant Wipes
(Certainty™ Certainty Brands™'in ticari markasıdır)

• CLEANISEPT® MENDİLLER
(Cleanisept, Dr. Schumacher GmbH'ın ticari markasıdır)

• Clinell® Clorox Wipes
Clinell® Universal Mendiller
(Clinell, GAMA Healthcare Ltd'nin ticari markasıdır)

• Clorox Healthcare® Ağartıcılı Mikrop Öldürücü Mendiller
Clorox Healthcare® Ağartıcılı Profesyonel Dezenfektasyon
Mendilleri
(Clorox Healthcare, The Clorox Company'nin ticari markasıdır) (Kanada)

• COMPLETE 6000 MENDİLLER
(WOOD WYANT inc. tarafından sunulmaktadır)

• DENTIRO® Light
(DENTIRO, Oro Clean Chemie AG'nin ticari markasıdır)

• Germi RIO® Pronto Uso
(Germi RIO, Rioquímica® ticari markasıdır)
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• Indagerm B+Q
Indagerm B+Q Max
(Indagerm, Indalabor Indaiá Laboratório Farmacêutico LTDA.'nın ticari
markasıdır)

• Lysoformin® 3000
(Lysoformin, Lysoform'un ticari markasıdır)

• Mikrobac® Mendiller
(Mikrobac, BODE Chemie GmbH'ın ticari markasıdır)

• mikrozid® AF mendiller
mikrozid® hassas mendiller
mikrozid® universal wipes green line
(mikrozid, Schülke&Mayr GmbH'ın ticari markasıdır)

• PDI Alcohol Prep Pad
(PDI, PDI®'ın ticari markasıdır)

• Sani-Cloth® Active mendiller
Sani-Cloth® AF3 mendiller
Sani-Cloth® Bleach wipes
Sani-Cloth® Chlor
(Sani-Cloth, PDI®'ın ticari markasıdır)

• Tuffie Disinfectant Wipes
(Tuffie Disinfectant Wipes, Vernacare'in ticari markasıdır)

• Viraguard®
(Viraguard, Veridien'in ticari markasıdır)
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Valory Sistemleri için onaylanmış
dezenfektanlar

Aşağıdaki dezenfektanlar uygun bulunmuş olup Valory Sistemlerinin dış
yüzeylerinde kullanılabilirler:

• Etanol %70
• Accel® TB Mendiller
Accel® TB Sıvısı
Accel Müdahale Mendilleri
Accel Müdahale RTU'su
(Accel, Virox Technologies Inc.'in ticari markasıdır)

• Acrylan®
(Acrylan, ANTISEPTICA chem.-pharm. Produkte GmbH'ın ticari
markasıdır)

• Alcavis Bleach-Wipe 1:10
(Alcavis, Angelini Pharma inc.'in ticari markasıdır)

• Bacillocid® Özel
(Bacillocid, Raman & Well PVT. LTD.'nin ticari markasıdır)

• Bacillol® AF
Bacillol® PLUS
(Bacillol, BODE Chemie GmbH'nin ticari markasıdır)

• CALTECH DISPATCH
(Clorox Healthcare, The Clorox Company'nin ticari markasıdır) (Kanada)

• CaviWipes®
CaviWipes® AF
(CaviWipes®, Metrex®'in ticari markasıdır)

• CLEANISEPT® MENDİLLER
(Cleanisept, Dr. Schumacher GmbH'ın ticari markasıdır)

• Clinell® Clorox Wipes
Clinell® Sporicidal Wipes
(Clinell, GAMA Healthcare Ltd'nin ticari markasıdır)

• Clorox Healthcare® Ağartıcılı Mikrop Öldürücü Mendiller
Clorox Healthcare® Ağartıcılı Profesyonel Dezenfektasyon
Mendilleri
(Clorox Healthcare, The Clorox Company'nin ticari markasıdır) (Kanada)
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• COMPLETE 6000 MENDİLLER
(WOOD WYANT inc. tarafından sunulmaktadır)

• DENTIRO® Light
DENTIRO® Zero
(DENTIRO, Oro Clean Chemie AG'nin ticari markasıdır)

• Dismozon® pur steril
(Dismozon, BODE CHEMIE GmbH & CO.'nun ticari markasıdır)

• Germi RIO® Pronto Uso
(Germi RIO, Rioquímica® ticari markasıdır)

• Incidin® OxyWipe S
Incidin® OxyWipe
Incidin® OxyFoam S
Incidin® OxyFoam
Incidin® OxyFoam S ve Incidin® OxyFoam tek kullanımlık mendile
uygulanmalıdır. Ekipmanın üzerine doğrudan dezenfektan sıkmayın.

(Incidin, Ecolab Inc.'in ticari markasıdır)
• Indagerm B+Q
Indagerm B+Q Max
(Indagerm, Indalabor Indaiá Laboratório Farmacêutico LTDA.'nın ticari
markasıdır)

• Kohrsolin® extra
Kohrsolin® FF
(Kohrsolin, BODE Chemie GmbH'ın ticari markasıdır)

• Lysoformin® 3000
(Lysoformin, Lysoform'un ticari markasıdır)

• Meliseptol® rapid
Meliseptol® sensitive
(Meliseptol, B. Braun Melsungen AG'nin ticari markasıdır)

• Microbac® Mendiller
(Microbac, BODE CHEMIE GmbH & CO.'nun ticari markasıdır)

• mikrozid® AF mendiller
mikrozid® hassas mendiller
mikrozid® universal wipes green line
(mikrozid, Schülke&Mayr GmbH'ın ticari markasıdır)

• Optigerm®
(Optigerm, General Clean - Soluções Profissionais para Limpeza'nın ticari
markasıdır)
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• Optim 33 TB Mendiller
(Optim, SciCan Ltd.'nin tescilli ticari markasıdır)

• OXIVIR® TB
(OXIVIR, DIVERSEY, INC.'in tescilli ticari markasıdır)

• perform®
(perform, Schülke&Mayr GmbH'ın ticari markasıdır)

• PREempt™ (Kanada)
PREempt™ (Kanada)
(PREempt, Virox Technologies Inc.'in ticari markasıdır)

• Rely+ONTM Virkon® Toz
(Rely+ON Virkon, DuPontTM'nin ticari markasıdır)

• Sani-Cloth® Active mendiller
Sani-Cloth® AF3 mendiller
Sani-Cloth® Bleach Germicidal Disposable Wipe
Sani-Cloth® Chlor
Sani-Cloth® HB mendiller
Sani-Cloth® Plus mendiller
Super Sani-Cloth® Mikrop Öldürücü Tek Kullanımlık Mendiller
(Sani-Cloth, PDI®'ın ticari markasıdır)

• SteriMax® Sporisid Mendiller
Sterimax® Mendiller
(SteriMax, Aseptix Research BV'nin ticari markasıdır)

• SUPER HDQ®L 10
(SUPER HDQ L 10, Spartan®'ın ticari markasıdır)

• SURFA'SAFE
(SURFA'SAFE, LABORATOIRES ANIOS'un ticari markasıdır)

• Terralin® koruma
(Terralin, Schülke & Mayr GmbH'nin ticari markasıdır)

• UltraSan Aseptix
UltraSan Ultra Rapid Aseptix
(UltraSan, Aseptix Health Sciences BV'nin ticari markasıdır)

• Wip'Anios
Wip'Anios Excel
(Wip'anios, Anios®'un ticari markasıdır)

Aşağıdaki dezenfektanları KULLANMAYIN. Aşağıdaki dezenfektanlardan
herhangi biri uygulanırsa ekipman performansı ve güvenliği garanti edilemez.
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• Metal, plastik, kauçuk veya boyayı aşındıran dezenfektanlar
• Metal, plastik, kauçuk veya boya için uygun olmayan dezenfektanlar
• Sprey-gaz tipi dezenfektanlar
• Uçucu dezenfektanlar
• Ekipmana girebilecek dezenfektanlar

Organik çözücü kullanmayın. Organik çözücüler yüzey rengini değiştirebilirler.
Yüzeye organik çözücü yapışırsa derhal silerek temizleyin.
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Full Leg Full Spine DR Retrofit sistemi
için onaylanmış dezenfektanlar

Aşağıdaki dezenfektanlar uygun bulunmuş olup Tüm Bacak Tüm Omurga DR
Retrofit sisteminin dış yüzeyinde kullanılabilirler:

• Certainty™ Plus Disinfectant Wipes
(Certainty™ Certainty Brands™'in ticari markasıdır)

• Incidin® Plus
(Incidin, Ecolab Inc.'in ticari markasıdır)

• mikrozid® hassas mendiller
(mikrozid, Schülke&Mayr GmbH'ın ticari markasıdır)

• Sani-Cloth® HB mendiller
Sani-Cloth® AF3 mendiller
Super Sani-Cloth® Mikrop Öldürücü Tek Kullanımlık Mendiller
(Sani-Cloth, PDI®'ın ticari markasıdır)

Aşağıdaki dezenfektanlar uygun bulunmuş olup Tüm Bacak Tüm Omurga DR
Retrofit sisteminin dış yüzeyinde kullanılabilirler ancak AGFA logosunun
silinmesine ve uygulandıkları yüzeylerde bir miktar renk bozulmasına neden
olabilirler:

• Acrylan®
(Acrylan, ANTISEPTICA chem.-pharm. Produkte GmbH'ın ticari
markasıdır)

• CLEANISEPT® MENDİLLER
(Cleanisept, Dr. Schumacher GmbH'ın ticari markasıdır)

• Lysoformin® 3000
(Lysoformin, Lysoform'un ticari markasıdır)

• Mikrobac® Mendiller
(Mikrobac, BODE Chemie GmbH'ın ticari markasıdır)

• mikrozid® AF wipes
mikrozid® universal wipes green line
(mikrozid, Schülke&Mayr GmbH'ın ticari markasıdır)

• Terralin® koruma
(Terralin, Schülke & Mayr GmbH'nin ticari markasıdır)
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Not: Ağartıcı veya peroksit içeren dezenfektanlar metal parçalar
için aşındırıcıdır.
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EASYLIFT ve CR Tam Boy Kaset Tutucu
için onaylanmış dezenfektanlar

Aşağıdaki dezenfektanlar uygun bulunmuş olup EASYLIFT ve CR Tam Boy
Kaset Tutucunun dış yüzeylerinde kullanılabilirler:

• Incidin® Plus
(Incidin, Ecolab Inc.'in ticari markasıdır)

• mikrozid® hassas mendiller
(mikrozid, Schülke&Mayr GmbH'ın ticari markasıdır)

• perform®
(perform, Schülke&Mayr GmbH'ın ticari markasıdır)

• Sani-Cloth® Ağartıcılı Mikrop Öldürücü Tek Kullanımlık
Mendiller
Sani-Cloth® HB mendiller
Sani-Cloth® AF3 mendiller
Super Sani-Cloth® Mikrop Öldürücü Tek Kullanımlık Mendiller
(Sani-Cloth, PDI®'ın ticari markasıdır)

Aşağıdaki dezenfektanlar uygun bulunmuş olup EASYLIFT ve CR Tam Boy
Kaset Tutucunun dış yüzeylerinde kullanılabilirler ancak AGFA logosunun
silinmesine ve uygulandıkları yüzeylerde bir miktar renk bozulmasına neden
olabilirler:

• Acrylan®
(Acrylan, ANTISEPTICA chem.-pharm. Produkte GmbH'nin ticari
markasıdır)

• CLEANISEPT® MENDİLLER
(Cleanisept, Dr. Schumacher GmbH'nin ticari markasıdır)

• Dismozon® pur steril
(Dismozon, BODE CHEMIE GmbH & CO.'nun ticari markasıdır)

• Incidin® OxyWipe S
Incidin® OxyWipe
Incidin® OxyFoam S
Incidin® OxyFoam
Incidin® OxyFoam S ve Incidin® OxyFoam tek kullanımlık mendile
uygulanmalıdır. Ekipmanın üzerine doğrudan dezenfektan sıkmayın.

(Incidin, Ecolab Inc.'in ticari markasıdır)
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• Lysoformin® 3000
(Lysoformin, Lysoform'un ticari markasıdır)

• Mikrobac® Dokular
(Mikrobac, BODE Chemie GmbH'nin ticari markasıdır)

• mikrozid® AF mendiller
(mikrozid, Schülke&Mayr GmbH'ın ticari markasıdır)

• SteriMax® Sporisid Mendiller
SteriMax® Mendiller
(SteriMax, Aseptix Research BV'nin ticari markasıdır)

• Terralin® koruma
(Terralin, Schülke & Mayr GmbH'nin ticari markasıdır)

DR Sistemlerinin ve DR Detektörlerin Dezenfekte Edilmesi | EASYLIFT ve CR Tam Boy Kaset Tutucu
için onaylanmış dezenfektanlar | 23

0039A TR 20231214 1243



DR 10s ve DR 14s için onaylanmış
dezenfektanlar

Aşağıdaki dezenfektanlar uygun bulunmuş olup DR 10s ve DR 14s
Dedektörlerinin dış yüzeylerinde kullanılabilirler:
• Accel® TB Mendiller
Accel® TB Sıvısı
Accel Müdahale Mendilleri
Accel Müdahale RTU'su
(Accel, Virox Technologies Inc.'in ticari markasıdır)

• Acrylan®
(Acrylan, ANTISEPTICA chem.-pharm. Produkte GmbH'ın ticari
markasıdır)

• Alcavis Bleach-Wipe 1:10
(Alcavis, Angelini Pharma inc.'in ticari markasıdır)

• Bacillocid® Özel
(Bacillocid, Raman & Well PVT. LTD.'nin ticari markasıdır)

• Bacillol 30 Tissues
Bacillol AF
Bacillol Plus
(Bacillol, BODE Chemie GmbH'nin ticari markasıdır)

• BLI-DES® SurfaceDisinfection Wipes
(BLI-DES, Medi-Inn Ltd'nin ticari markasıdır)

• CALTECH DISPATCH
(Clorox Healthcare, The Clorox Company'nin ticari markasıdır) (Kanada)

• CaviWipes® AF
(CaviWipes®, Metrex®'in ticari markasıdır)

• Certainty™ Plus Disinfectant Wipes
(Certainty™ Certainty Brands™'in ticari markasıdır)

• CaviWipes®
(CaviWipes®, Metrex®'in ticari markasıdır)

• CLEANISEPT® MENDİLLER
(Cleanisept, Dr. Schumacher GmbH'ın ticari markasıdır)

• Clinell® Clorox Mendiller
(Clinell, GAMA Healthcare Ltd'nin ticari markasıdır) (Birleşik Krallık ve
İrlanda)
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• Clorox Healthcare® Ağartıcılı Mikrop Öldürücü Mendiller
Clorox Healthcare® Ağartıcılı Profesyonel Dezenfektasyon
Mendilleri
(Clorox Healthcare, The Clorox Company'nin ticari markasıdır) (Kanada)

• COMPLETE 6000 MENDİLLER
(WOOD WYANT inc. tarafından sunulmaktadır)

• Dismozon® pur steril
(Dismozon, BODE CHEMIE GmbH & CO.'nun ticari markasıdır)

• Germi RIO® Pronto Uso
(Germi RIO, Rioquímica® ticari markasıdır)

• Incidin® OxyWipe S
Incidin® OxyWipe
Incidin® OxyFoam S
Incidin® OxyFoam
Incidin® OxyFoam S ve Incidin® OxyFoam tek kullanımlık mendile
uygulanmalıdır. Ekipmanın üzerine doğrudan dezenfektan sıkmayın.

(Incidin, Ecolab Inc.'in ticari markasıdır)
• Indagerm B+Q
Indagerm B+Q Max
(Indagerm, Indalabor Indaiá Laboratório Farmacêutico LTDA.'nın ticari
markasıdır)

• Lysoformin® 3000
(Lysoformin, Lysoform'un ticari markasıdır)

• Meliseptol® rapid
(Meliseptol, B. Braun Melsungen AG'nin ticari markasıdır)

• Mikrobac® Mendiller
(Mikrobac, BODE Chemie GmbH'ın ticari markasıdır)

• mikrozid® AF mendiller
mikrozid® hassas mendiller
mikrozid® universal wipes green line
(mikrozid, Schülke&Mayr GmbH'ın ticari markasıdır)

• Optigerm®
(Optigerm, General Clean - Soluções Profissionais para Limpeza'nın ticari
markasıdır)

• Optim 33 TB Mendiller
(Optim, SciCan Ltd.'nin tescilli ticari markasıdır)

• OXIVIR® TB
(OXIVIR, DIVERSEY, INC.'in tescilli ticari markasıdır)
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• perform®
(perform, Schülke&Mayr GmbH'ın ticari markasıdır)

• PDI Alcohol Prep Pad
(PDI, PDI®'ın ticari markasıdır)

• Rely+ONTM Virkon® Toz
(Rely+ON Virkon, DuPontTM'nin ticari markasıdır)

• Sani-Cloth® Active mendiller
Sani-Cloth® AF3 mendiller
Sani-Cloth® Bleach Germicidal Disposable Wipes
Sani-Cloth® Chlor
Sani-Cloth® HB mendiller
Sani-Cloth® Plus mendiller
Super Sani-Cloth® mendiller
(Sani-Cloth, PDI®'ın ticari markasıdır)

• SteriMax® Sporisid Mendiller
Sterimax® Mendiller
(SteriMax, Aseptix Research BV'nin ticari markasıdır)

• Terralin® koruma
(Terralin, Schülke & Mayr GmbH'nin ticari markasıdır)

• UltraSan Aseptix
UltraSan Ultra Rapid Aseptix
(UltraSan, Aseptix Health Sciences BV'nin ticari markasıdır)
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DR 10e, DR 14e ve DR 17e için
onaylanmış dezenfektanlar

Aşağıdaki dezenfektanlar uygun bulunmuş olup DR 10e, DR 14e ve DR 17e
Detektörlerinin dış yüzeylerinde kullanılabilirler:

• Etanol %70
• Bacillol® AF
Bacillol® PLUS
(Bacillol, BODE Chemie GmbH'nin ticari markasıdır)

• DENTIRO® Light
(DENTIRO, Oro Clean Chemie AG'nin ticari markasıdır)

• mikrozid® AF mendiller
mikrozid® universal wipes green line
(mikrozid, Schülke&Mayr GmbH'ın ticari markasıdır)

• Super Sani-Cloth® Mikrop Öldürücü Tek Kullanımlık Mendiller
(Sani-Cloth, PDI®'ın ticari markasıdır)
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DX-D 10C, DX-D 10G, DX-D 20C ve DX-
D 20G için onaylı dezenfektanlar

Aşağıdaki dezenfektanlar uygun bulunmuş olup DX-D 10C, DX-D 10G, DX-D
20C ve DX-D 20G DR Dedektörlerin dış yüzeylerinde kullanılabilirler:

• Accel® TB Mendiller
(Accel, Virox Technologies Inc.'in ticari markasıdır)

• Alcavis Bleach-Wipe 1:10
(Alcavis, Angelini Pharma inc.'in ticari markasıdır)

• Certainty™ Plus Disinfectant Wipes
(Certainty™ Certainty Brands™'in ticari markasıdır)

• Clinell® 2% Chlorhexidine in 70% Alcohol
Clinell® Clorox Mendiller
(Clinell, GAMA Healthcare Ltd'nin ticari markasıdır) (Birleşik Krallık ve
İrlanda)

• Clorox Healthcare® Ağartıcılı Mikrop Öldürücü Mendiller
(Clorox Healthcare, The Clorox Company'nin ticari markasıdır) (ABD)

• Clorox Healthcare® Ağartıcılı Profesyonel Dezenfektasyon
Mendilleri
(Clorox Healthcare, The Clorox Company'nin ticari markasıdır) (Kanada)

• COMPLETE 6000 MENDİLLER
(WOOD WYANT inc. tarafından sunulmaktadır)

• Dismozon® pur steril
(Dismozon, BODE CHEMIE GmbH & CO.'nun ticari markasıdır)

• Optim 33 TB Mendiller
(Optim, SciCan Ltd.'nin tescilli ticari markasıdır)

• OXIVIR® TB
(OXIVIR, DIVERSEY, INC.'in tescilli ticari markasıdır)

• Rely+ONTM Virkon® Toz
(Rely+ON Virkon, DuPontTM'nin ticari markasıdır)

• Sani-Cloth® AF3 mendiller
Sani-Cloth® Ağartıcılı Mikrop Öldürücü Tek Kullanımlık Mendil
Sani-Cloth® Plus mendiller
(Sani-Cloth, PDI®'ın ticari markasıdır)

• SteriMax® Sporisid Mendiller
Sterimax® Mendiller
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(SteriMax, Aseptix Research BV'nin ticari markasıdır)

Kaset yüzeyinde kalıntı birikimini önlemek için, daima fazla sıvıyı gidermek
üzere (gereken temas süresi geçtikten sonra) yüzeyleri temiz kuru veya nemli
bir bezle silin. Kalıntı oluşmuşsa, yüzeyi temiz ve nemli bir bezle silin. Kalıntı
hala görünür durumdaysa, yüzeyi dezenfektan ile yeniden ıslatın. Yüzeyin
kurumasına izin vermeyin.
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DX-D 30C ve DX-D 35C için onaylı
dezenfektanlar

Aşağıdaki dezenfektanlar uygun bulunmuş olup DX-D 30C ve DX-D 35C DR
Dedektörlerin dış yüzeylerinde kullanılabilirler:

• Accel® TB Mendiller
(Accel, Virox Technologies Inc.'in ticari markasıdır)

• Acrylan®
(Acrylan, ANTISEPTICA chem.-pharm. Produkte GmbH'ın ticari
markasıdır)

• CaviWipes®
(CaviWipes®, Metrex®'in ticari markasıdır)

• Certainty™ Plus Disinfectant Wipes
(Certainty™ Certainty Brands™'in ticari markasıdır)

• Clinell® Universal Mendiller
Clinell® Sporicidal Wipes
(Clinell, GAMA Healthcare Ltd'nin ticari markasıdır)

• Dismozon® pur steril
(Dismozon, BODE CHEMIE GmbH & CO.'nun ticari markasıdır)

• Germi RIO® Pronto Uso
(Germi RIO, Rioquímica® ticari markasıdır)

• Indagerm B+Q
Indagerm B+Q Max
(Indagerm, Indalabor Indaiá Laboratório Farmacêutico LTDA.'nın ticari
markasıdır)

• Meliseptol® rapid
(Meliseptol, B. Braun Melsungen AG'nin ticari markasıdır)

• mikrozid® AF mendiller
mikrozid® hassas mendiller
mikrozid® universal wipes green line
(mikrozid, Schülke&Mayr GmbH'ın ticari markasıdır)

• Optim 33 TB Mendiller
(Optim, SciCan Ltd.'nin tescilli ticari markasıdır)

• OXIVIR® TB
(OXIVIR, DIVERSEY, INC.'in tescilli ticari markasıdır)
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• Rely+ONTM Virkon® Toz
(Rely+ON Virkon, DuPontTM'nin ticari markasıdır)

• Sani-Cloth® Active mendiller
Sani-Cloth® AF3 mendiller
Sani-Cloth® HB mendiller
Sani-Cloth® Plus mendiller
(Sani-Cloth, PDI®'ın ticari markasıdır)

DIKKAT:
Sani-Cloth® Plus mendiller seri numarası 200364 veya daha
düşük olan DX-D 30C üzerinde ve seri numarası 100077 veya
daha düşük olan DX-D 35C üzerinde kullanılamaz.

• SteriMax® Sporisid Mendiller
Sterimax® Mendiller
(SteriMax, Aseptix Research BV'nin ticari markasıdır)

• Terralin® koruma
(Terralin, Schülke & Mayr GmbH'nin ticari markasıdır)

DIKKAT:
DR Dedektöre veya pile giren sıvılar arızaya veya
kontaminasyona neden olabilir. DR Detektörün altında pil
yuvasının yanındaki kısmı dezenfekte ederken özel itina
gösterin.
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DX-D 40C, DX-D 40G, DX-D 45C, DX-D
45G, DX-D 60C ve DX-D 60G için onaylı
dezenfektanlar

Aşağıdaki dezenfektanlar uygun bulunmuş olup DX-D 40C, DX-D 40G, DX-D
45C ve DX-D 45G DR Dedektörlerin dış yüzeylerinde kullanılabilirler:
• Kuaterner amonyum tuzu (<1 ağırlık yüzdesi) ve/veya alkol
(<75 ağırlık yüzdesi) esaslı dezenfektanlar

• Etanol %70
• İzopropil alkol %70
• Benzalkonyum klorür %10
• Acrylan®

(Acrylan, ANTISEPTICA chem.-pharm. Produkte GmbH'ın ticari
markasıdır)

• Bacillocid® Özel
(Bacillocid, Raman & Well PVT. LTD.'nin ticari markasıdır)

• Bacillol AF
(Bacillol, BODE Chemie GmbH'nin ticari markasıdır)

• CaviWipes®
(CaviWipes®, Metrex®'in ticari markasıdır)

• Certainty™ Plus Disinfectant Wipes
(Certainty™ Certainty Brands™'in ticari markasıdır)

• CLEANISEPT® MENDİLLER
(Cleanisept, Dr. Schumacher GmbH'ın ticari markasıdır)

• Clinell® Universal Mendiller
Clinell® Sporicidal Wipes
(Clinell, GAMA Healthcare Ltd'nin ticari markasıdır)

• DENTIRO® Light
(DENTIRO, Oro Clean Chemie AG'nin ticari markasıdır)

• ED Wipes
(ED Wipes, MH healthcare Co.,. Ltd'nin ticari markasıdır)

• Germi RIO® Pronto Uso
(Germi RIO, Rioquímica® ticari markasıdır)

• Indagerm B+Q
Indagerm B+Q Max
(Indagerm, Indalabor Indaiá Laboratório Farmacêutico LTDA.'nın ticari
markasıdır)
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• Lysoformin® 3000
(Lysoformin, Lysoform'un ticari markasıdır)

• Meliseptol® rapid
(Meliseptol, B. Braun Melsungen AG'nin ticari markasıdır)

• MetriCide™ OPA Plus
(MetriCide, Metrex®'in ticari markasıdır)

• Mikrobac® Mendiller
(Mikrobac, BODE Chemie GmbH'ın ticari markasıdır)

• mikrozid® AF wipes
mikrozid® universal wipes green line
(mikrozid, Schülke&Mayr GmbH'ın ticari markasıdır)

• PDI Alcohol Prep Pad
(PDI, PDI®'ın ticari markasıdır)

• SaFecide +
(SaFecide, Liebecos'un ticari markasıdır)

• Sani-Cloth® Active mendiller
Sani-Cloth® AF3 mendiller
Sani-Cloth® Plus mendiller
Super Sani-Cloth® mendiller
Sani-Cloth® CHG %2
(Sani-Cloth, PDI®'ın ticari markasıdır)

• Sono® Ultrasound Wipes
(Sono, Advanced Ultrasound Solutions, Inc.'in ticari markasıdır)

• SURFA'SAFE
(SURFA'SAFE, LABORATOIRES ANIOS'un ticari markasıdır)

• Wip'Anios Excel
(Wip'anios, Anios®'un ticari markasıdır)

DIKKAT:
Depolama sıcaklığı 5°C'den düşük veya 35°C'den yüksek
olmamalıdır.

DIKKAT:
DR Dedektöre veya pile giren sıvılar arızaya veya
kontaminasyona neden olabilir. DR Detektörün altında pil
yuvasının yanındaki kısmı dezenfekte ederken özel itina
gösterin.

Aşağıda listelenen koşullara uygun diğer Dezenfektan deterjanlar, kendi
kılavuzlarındaki uygun prosedürler izlenerek kullanılabilir.
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• Yüzey dezenfeksiyonu için tasarlanmış Avrupa Biyosidal Ürünleri (98/8/EC
Direktifi).

• Didesildimetilamonyum klorür, poliheksametilen biguanit hidroklorür
bileşimli deterjan.

Aşağıdaki ürünler, DR Detektörlerinin düzenli temizliği için de kullanılabilir:

• CaviWipes®
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XD 10, XD⁺10, XD 14, XD⁺14, XD 17 ve
XD⁺17 için onaylanmış dezenfektanlar

Aşağıdaki dezenfektanlar uygun bulunmuş olup XD 10 (FXRD-2530VAW),
XD⁺10 (FXRD-2530VAW PLUS), XD 14 (FXRD-3643VAW), XD⁺14
(FXRD-3643VAW PLUS), XD 17 (FXRD-4343VAW) ve XD⁺17 (FXRD-4343VAW
PLUS) DR Dedektörlerinin dış yüzeylerinde kullanılabilir:

• Kuaterner amonyum tuzu (<1 ağırlık yüzdesi) ve/veya alkol
(<75 ağırlık yüzdesi) esaslı dezenfektanlar

• Etanol %70
• İzopropil alkol %70
• Benzalkonyum klorür %10
• Acrylan®

(Acrylan, ANTISEPTICA chem.-pharm. Produkte GmbH'ın ticari
markasıdır)

• Bacillocid® Özel
(Bacillocid, Raman & Well PVT. LTD.'nin ticari markasıdır)

• Bacillol AF
(Bacillol, BODE Chemie GmbH'nin ticari markasıdır)

• CaviWipes®
(CaviWipes®, Metrex®'in ticari markasıdır)

• Certainty™ Plus Disinfectant Wipes
(Certainty™ Certainty Brands™'in ticari markasıdır)

• CLEANISEPT® MENDİLLER
(Cleanisept, Dr. Schumacher GmbH'ın ticari markasıdır)

• Clinell® Universal Mendiller
Clinell® Sporicidal Wipes
(Clinell, GAMA Healthcare Ltd'nin ticari markasıdır)

• DENTIRO® Light
(DENTIRO, Oro Clean Chemie AG'nin ticari markasıdır)

• ED Wipes
(ED Wipes, MH healthcare Co.,. Ltd'nin ticari markasıdır)

• Germi RIO® Pronto Uso
(Germi RIO, Rioquímica® ticari markasıdır)

• Indagerm B+Q
Indagerm B+Q Max
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(Indagerm, Indalabor Indaiá Laboratório Farmacêutico LTDA.'nın ticari
markasıdır)

• Lysoformin® 3000
(Lysoformin, Lysoform'un ticari markasıdır)

• Meliseptol® rapid
(Meliseptol, B. Braun Melsungen AG'nin ticari markasıdır)

• MetriCide™ OPA Plus
(MetriCide, Metrex®'in ticari markasıdır)

• Mikrobac® Mendiller
(Mikrobac, BODE Chemie GmbH'ın ticari markasıdır)

• mikrozid® AF mendiller
mikrozid® universal wipes green line
(mikrozid, Schülke&Mayr GmbH'ın ticari markasıdır)

• PDI Alcohol Prep Pad
(PDI, PDI®'ın ticari markasıdır)

• SaFecide +
(SaFecide, Liebecos'un ticari markasıdır)

• Sani-Cloth® Active mendiller
Sani-Cloth® AF3 mendiller
Sani-Cloth® Plus mendiller
Super Sani-Cloth® mendiller
Sani-Cloth® CHG %2
(Sani-Cloth, PDI®'ın ticari markasıdır)

• Sono® Ultrasound Wipes
(Sono, Advanced Ultrasound Solutions, Inc.'in ticari markasıdır)

• SURFA'SAFE
(SURFA'SAFE, LABORATOIRES ANIOS'un ticari markasıdır)

• Wip'Anios Excel
(Wip'anios, Anios®'un ticari markasıdır)

DIKKAT:
Depolama sıcaklığı 5°C'den düşük veya 35°C'den yüksek
olmamalıdır.

DIKKAT:
DR Dedektöre veya pile giren sıvılar arızaya veya
kontaminasyona neden olabilir. DR Detektörün altında pil
yuvasının yanındaki kısmı dezenfekte ederken özel itina
gösterin.
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Aşağıda listelenen koşullara uygun diğer Dezenfektan deterjanlar, kendi
kılavuzlarındaki uygun prosedürler izlenerek kullanılabilir.

• Yüzey dezenfeksiyonu için tasarlanmış Avrupa Biyosidal Ürünleri (98/8/EC
Direktifi).

• Didesildimetilamonyum klorür, poliheksametilen biguanit hidroklorür
bileşimli deterjan.

Aşağıdaki ürünler, DR Detektörlerinin düzenli temizliği için de kullanılabilir:

• CaviWipes®
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Koruyucu plastik zarf kullanımı

DR Dedektör, dezenfeksiyon gerektiren bir ortamda ya da kan veya diğer
vücut sıvıları ile temas edebilecek bir yerde kullanılıyorsa DR Dedektörün
doğrudan hastaya temas etmesini engellemek için plastik zarflar kullanın.
Görüntüde kırışıklıklar belirmesini engellemek için plastik zarfı
buruşturmamaya dikkat edin.
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BARCO monitör veya dokunmatik ekran
için onaylanmış dezenfektanlar

Aşağıdaki dezenfektanlar uygun bulunmuş olup BARCO monitör veya
dokunmatik ekranın dış yüzeylerinde kullanılabilirler:

• Etanol %70
• %70 Etanol içinde %0,5 Klorheksidin
• 250 ppm Klor çözeltisi
• CIDEX® Aktifleşmiş Glutaraldehit Çözeltisi

(CIDEX, Johnson and Johnson’ın ticari markasıdır)
• Haemo-sol®, Suda %1

(Haemo-sol, HAEMO-SOL INTERNATIONAL, LLC.’nin ticari markasıdır)
• Bacillol® AF

(Bacillol, BODE Chemie GmbH'nin ticari markasıdır)
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DELL monitör veya dokunmatik ekran
için onaylanmış dezenfektanlar

Aşağıdaki dezenfektanlar uygun bulunmuş olup DELL monitör veya
dokunmatik ekranın dış yüzeylerinde kullanılabilirler:

• İzopropil alkol %70
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HP monitör veya dokunmatik ekran için
onaylanmış dezenfektanlar

Aşağıdaki dezenfektanlar uygun bulunmuş olup HP monitör veya dokunmatik
ekranın dış yüzeylerinde kullanılabilirler:

• İzopropil alkol %70
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Barkod okuyucu CS6080 için onaylı
dezenfektanlar

Aşağıdaki dezenfektanlar uygun bulunmuş olup CS6080 barkod okuyucunun
ve CS6080 kızağın dış yüzeyinde kullanılabilir; (*) ile işaretli olanlar kızakta
kullanılamaz.

• İzopropil alkol %70
• %10 ağartıcı (sodyum hipoklorit %0,55) ve su solüsyonu (*)
• %3 hidrojen peroksit ve %97 su solüsyonu
• %91 izopropil alkol ve %9 su solüsyonu
• Azowipe®

Azowipe, Vernacare Ltd.'nin ticari markasıdır
• CaviCide®
CaviCide1®
CaviWipes®
CaviWipes1®
(CaviCide, CaviCide1, CaviWipes ve CaviWipes1, Metrex®'in ticari
markalarıdır)

• Dispatch® Hospital Cleaner Disinfectant Towels with Bleach (*)
(Dispatch, The Clorox Company'nin ticari markasıdır) (Kanada)

• Clorox Formula 409® Glass & Surface Cleaner
(Formula 409, The Clorox Company'nin ticari markasıdır) (Kanada)

• Clorox Healthcare® Bleach Germicidal Wipes (*)
Clorox Healthcare® Hydrogen Peroxide Cleaner Disinfectant
Wipes
Clorox Healthcare® Multi-Surface Quat Alcohol Wipes
(Clorox Healthcare, The Clorox Company'nin ticari markasıdır) (Kanada)

• D10 Concentrate Detergent Sanitizer
Dimension 256 Neutral Disinfectant Cleaner
(D10 ve Dimension 256, DIVERSEY, INC.'in ticari markalarıdır)

• medipal® alcohol disinfectant wipes
(medipal, Pal International®'ın ticari markasıdır)

• OXIVIR® TB
(OXIVIR, DIVERSEY, INC.'in tescilli ticari markasıdır)

• PDI Easy Screen® Cleaning Wipe
(Easy Screen, PDI®'ın ticari markasıdır)
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• Sani-Cloth® AF3 mendiller
Sani-Cloth® Bleach Germicidal Disposable Wipe (*)
Sani-Cloth® HB mendiller
Sani-Cloth® Plus mendiller
Super Sani-Cloth® Mikrop Öldürücü Tek Kullanımlık Mendiller
(Sani-Cloth, PDI®'ın ticari markasıdır)

• PDI® Sani-Hands® Instant Hand Sanitizing Wipes
(Sani-Hands, PDI®'ın ticari markasıdır)

• Sani Professional® Disinfecting Multi-Surface Wipes
(Sani-Professional, PDI®'ın ticari markasıdır)

• Sterets Alcowipe®
(Sterets Alcowipe, Mölnlycke Health Care AB'nin ticari markasıdır)

• Viraguard®
(Viraguard, Veridien'in ticari markasıdır)

• Virex® II 256
(Virex, Diversey® Inc.'in ticari markasıdır)

• Windex® Original Glass Cleaner with Ammonia-D
(Windex, S.C. JOHNSON & SON, INC.'in ticari markasıdır)

• Wipes Plus® Disinfecting Wipes
(Wipes Plus, Progressive Products, LLC'nin ticari markasıdır)
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Bilgisayar monitörü veya dokunmatik
ekranın temizliği

Klor esaslı temizleyici (örneğin ağartıcı), peroksit (hidrojen peroksit dahil),
çözücü (örneğin aseton, boya inceltici, benzen, metilen klorür veya tolüen),
amonyak (yani Windex), etil alkol veya diğer aşındırıcı temizlik maddelerini
kullanmayın.

Temizlemeden önce AC güç kablosunun bağlantısını kesin.

Çevresel sıcaklık ve nemin şartname dahilinde tutulduğundan emin olun ve
havalandırma kanallarını engellemeyin.

Monitörler dış mekanlar için tasarlanmamıştır.

Aşağıdaki ipuçları, dokunmatik ekranınızın en iyi düzeyde çalışmasına yardımcı
olacaktır:

1. Görüntü ünitesi kabinini temizlemek için, hafif bir deterjanla hafifçe
nemlendirilmiş temiz bir bez kullanın.

• Temizledikten sonra cihaz açılmadan önce yüzeyler tamamen havayla
kurutulmalıdır. Ürün açılmadan veya fişi prize takılmadan önce
yüzeylerinde görünür nem kalmamalıdır.

• Ünitenizin kuru kalması önemlidir. Ünitenin üzerine veya içine sıvı
girmesini engelleyin.

• Sıvı içeri girerse, üniteyi kapatın ve tekrar açmadan önce yetkili bir
servis teknisyenine kontrol ettirin.

2. Dokunmatik ekranı temizlemek için, temiz bir bez veya süngere
uygulanmış cam temizleyici kullanın.

• Temizleyiciyi asla doğrudan dokunmatik ekrana uygulamayın.
• Ekranı, yüzeyi çizebilecek bir bez veya süngerle silmeyin.
• Ekranın üstünden altına doğru hareketlerle tek yönde dikkatlice silin.
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Bilgisayar klavyesinin temizliği

Klor esaslı temizleyici (örneğin ağartıcı), peroksit (hidrojen peroksit dahil),
çözücü (örneğin aseton, boya inceltici, benzen, metilen klorür veya tolüen),
amonyak (yani Windex), etil alkol veya diğer aşındırıcı temizlik maddelerini
kullanmayın.

Temizlemeden önce bilgisayarı kapatın.

Klavyeyi korumak için klavyeyi tamamen örten ve ayrı olarak temizlenebilen
veya dezenfekte edilebilen özel örtüler kullanılabilir. Ayrıntılı bilgi için:

https://eu.man-machine.com/accessories-de/

Klavyeyi temizlemek için, hafif bir deterjanla hafifçe nemlendirilmiş temiz
bir bez kullanın.

• Temizledikten sonra cihaz açılmadan önce yüzeyler tamamen havayla
kurutulmalıdır. Ürün açılmadan veya fişi prize takılmadan önce
yüzeylerinde görünür nem kalmamalıdır.

• Ünitenizin kuru kalması önemlidir. Ünitenin üzerine veya içine sıvı
girmesini engelleyin.
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Dizüstü veya tablet bilgisayarın temizliği

Klor esaslı temizleyici (örneğin ağartıcı), peroksit (hidrojen peroksit dahil),
çözücü (örneğin aseton, boya inceltici, benzen, metilen klorür veya tolüen),
amonyak (yani Windex), etil alkol veya diğer aşındırıcı temizlik maddelerini
kullanmayın.

Temizlemeden önce AC güç kablosunun bağlantısını kesin.

Çevresel sıcaklık ve nemin şartname dahilinde tutulduğundan emin olun ve
havalandırma kanallarını engellemeyin.

Klavyeyi ve dokunmatik yüzeyi korumak için klavyeyi tamamen örten ve ayrı
olarak temizlenebilen veya dezenfekte edilebilen özel örtüler kullanılabilir.
Ayrıntılı bilgi için:

https://eu.man-machine.com/accessories-de/

Aşağıdaki ipuçları, dokunmatik ekranınızın en iyi düzeyde çalışmasına yardımcı
olacaktır:

1. Üniteyi temizlemek için, hafif bir deterjanla hafifçe nemlendirilmiş temiz
bir bez kullanın.

• Temizledikten sonra cihaz açılmadan önce yüzeyler tamamen havayla
kurutulmalıdır. Ürün açılmadan veya fişi prize takılmadan önce
yüzeylerinde görünür nem kalmamalıdır.

• Ünitenizin kuru kalması önemlidir. Ünitenin üzerine veya içine sıvı
girmesini engelleyin.

• Sıvı içeri girerse, üniteyi kapatın ve tekrar açmadan önce yetkili bir
servis teknisyenine kontrol ettirin.

2. Monitör veya dokunmatik ekranı temizlemek için, temiz bir bez veya
süngere uygulanmış cam temizleyici kullanın.

• Temizleyiciyi asla doğrudan dokunmatik ekrana uygulamayın.
• Ekranı, yüzeyi çizebilecek bir bez veya süngerle silmeyin.
• Ekranın üstünden altına doğru hareketlerle tek yönde dikkatlice silin.
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Yasal Uyarı

Uygun dezenfeksiyon prosedürü ve politikasının seçilmesi ve tarifi kullanıcı
sorumluluğundadır.
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